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组织工程通过系统结合分子信号和力学信号对特定靶细胞进行有意可控刺激以组建新的组织，通
常需要借助由生物材料构建的结构传递这些信号，并对生成的组织块塑形。这些结构之前被称为
支架，如今被更准确地命名为模板，其规范却难以定义，主要因为该规范必须涉及为细胞组建新
组织提供适宜的微环境，以及细胞与模板材料的相互作用符合构建新型可存活组织的需求。这些
特点统称为生物相容性。然而，传统生物相容性的理论和公认机制（大多通过可移植的医学装置
进行实验得出）不足以解释在组织工程过程中的现象。本文作者近期在特定的基于材料、生物学
的途径方面重新定义了生物相容性。本文以上述途径为前提讨论了组织工程生物相容性的机制。
© 2018 THE AUTHORS. Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher 

Education Press Limited Company This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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1. 引言：组织工程模板的性质

再生医学指通过再生功能组织和器官来治疗疾病和

损伤的方法。这可以通过下列三种方式之一在概念上实

现。第一种方法通常被称为细胞疗法，指将源自患者或

其他个体的细胞组注射或置于疾病或损伤部位，便能促

进组织的自发再生。第二种方法是基因疗法，指将特定

基因插入特定细胞中以纠正细胞缺陷。第三种方法就是

组织工程，“创造新的组织……通过对分子信号和力学

信号的系统组合对被选择的靶细胞进行有意和受控的刺

激”[1]。细胞和基因疗法通常不涉及生物材料，但这些

往往是组织工程过程中所必需的，以组织工程方法形成

的新组织通常需要形状和结构，这些是注射细胞不可能

在没有生物材料协助的情况下自行形成的。而且，具有

适当空间和时间特性的分子信号不宜于传递，所以能够

包含并传递分子信号至所需细胞的生物材料是非常有益

的。另外，如果没有生物材料的持续支持，力学信号可

能同样难以传递[2]。
将组织工程中所使用的材料构建体称为支架已经是

惯例。传统的支架常常包含离散的多孔结构，通常由聚

合物和陶瓷制成，大小适度的细胞渗透入孔中，随着生

物材料降解同时再吸收，并在该空间中产生新的组织。

这种结构通常由三维（3D）技术生产，如实体自由制造、

静电纺丝技术以及使用粒子沥滤的溶剂浇铸。但是，支

架必须为细胞的自然行为提供一个有利的环境或者生态

位。细胞的“体内”微环境总体上由相关的细胞外基质
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（ECM）、围绕这个细胞的同型或异型细胞以及细胞周

围的与内分泌、自分泌和旁分泌有关的细胞因子和生物

活性剂组成，它应当涉及形态、结构特征以及力学强度。

很显然，传统的多孔支架很难重现这类微环境。

这表明传统的多孔材料不能代表所谓的组织工程

“支架”的最理想形态，进一步说明了“支架”这个术

语对描述这些支撑结构的必要特性远远不够，也远没有

达到这些结构所需的规范，而“模板”这个概括性的术

语更加可取[3]。
因此出现了一个重要的问题：如果模板材料旨在重

现细胞的微环境，并且能够随着时间的推移促进负责形

成新组织的力学信号和分子信号的传递，那么这些结构

的决定性规范是什么？本文作者最近制作了这样的一份

规范列表[2]，其中重点介绍了材料和组织环境相互作

用的性质。这些相互作用在“生物相容性”标题下进行

讨论。在本阶段很有必要确定组织工程中生物相容性现

象的特殊性质，并明确这些现象与医疗技术其他领域所

使用的生物材料有何不同。

然而，我们没有分别列出组织工程、植入式装置、

药物传输系统和人造器官领域中的生物相容性要求及其

机制，而是选择确定生物相容性的共同特点，尤其是通

过对生物相容性路径的描述，然后确定适用于特定情况

的这些路径的具体特征[4]。

2. 生物相容性的总体机制

生物相容性是一个已使用多年的术语，但人们对它

仍知之甚少的。早在20世纪80年代，生物相容性被严

格定义为“材料在特定部位中引起适当宿主反应的能

力”[5]。这就意味着必须根据所使用生物材料的具体情

况考虑生物相容性。由此可见，与任何一种生物材料相

关的生物相容性现象都会因应用情况而异，也就是说生

物相容性不是材料的特性，而是生物材料-宿主系统[6]
的特性，并且不存在所谓普适性的生物相容性材料[7]。

植入医疗设备的手术中会不可避免地出现伤口愈合

过程，在生物相容性这一术语初次被使用时，它被认为

是这一过程中的一种扰动，随后被广泛应用于生物材料

技术。近年来，生物材料的应用范畴已显著扩大，因此

有必要考虑组织工程产品等应用方面的宿主反应。在这

些情况下，伤口愈合不是讨论生物相容性机制的切入

点。生物材料在可植入装置中的使用主要基于减少它们

与宿主之间相互作用的需要，并且大多数产品的“生物

安全性”的测试涉及对化学和生物惰性的需求。这并不

适用于组织工程中所有的生物材料应用，因为在组织工

程中需要材料来促进分子和力学信号转导给靶细胞。鉴

于这些问题，人们已将注意力转向识别生物材料和宿主

在多种生物相容性场景中相互作用的机制。有几种可能

的过程可用于建立生物相容性机制的框架，这些过程可

能涉及广泛的生物相容性途径的识别，即基于已建立的

材料和生物科学过程的主要事件序列，它们控制着任何

特定情况下宿主反应的发生。若可以确定一个生物相容

性途径的总体框架，那么可能导致控制生物相容性的机

制和程序便可以确定。

除了极少数例外，用作生物材料的人造材料与生理

系统一般不具有内在的兼容性。此外，人体组织尚未进

化到足以与这些材料良性相容。因此，默认情况是生物

材料与人体组织之间固有的不相容性。人体已经发展到

具有精确的检测机制和强大的防御机制，一旦检测到异

物就会及时处理。这些机制自然地发展为对付细菌和病

毒的功能，但常常能够转向处理任何可能进入人体的合

成材料，或任何随着它的使用而产生的生物应激反应。

将生物材料引入人体代表生理应激事件，身体会呈现一

些适应性反应。身体的组织是以水为基础的，并且有一

系列细胞和分子基团，均具有移动性和侵略性，已受腐

蚀的环境大量富集了这些活性剂[8]。
在这里，笔者提出一些基本观点：

（1）尽管材料与宿主之间的相互作用一般会影响材

料的邻近部位，但也可能传播至远端，影响全身或特定

分散的远端部位。此外，相互作用（尤其是组织工程的

过程中）可能会发生在“体外”生物反应器或微流体系

统中[9]。
（2）生物相容性的机制并不随时间呈线性回归，在

许多情况下，任何时间都可能自发地触发某一活动，其

影响可以通过一种或多种机制放大，从而在短时间内改

变反应的整体性质[10]。
（3）生物相容性显然受材料性质的控制，但也受许

多其他因素的影响，包括患者的个体差异和使用技术之

间的差异。

这里介绍的生物相容性范例起源于以下假设：生物

材料是固定的、与生理组分不发生化学反应且不随时间

变化的固体物质，考虑到更多的现实特征，机制可能会

被加入这种基本情况。这是概念的出发点，从这一点来
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讲，在不同情况下将生物材料运用到生理环境中会产生

许多位置。每个位置都采用基本的惰性场景，并依次增

加与固体表面或可溶性组分的化学反应的复杂性，以及

与固体微型实体、纳米级实体、受药理因素影响的反应

的复杂性。

如果植入性生物材料的生物相容性是以惰性为基础

的，就意味着缺乏所有生物活性，那么如何将这样一个

基本原理转化为用于组织工程应用的生物材料，且根据

定义材料必须参与细胞刺激过程？显然，这需要一个不

同的概念。大部分临床上使用的第一批组织工程产品涉

及可生物降解的聚合材料，这些材料在之前就形成了现

有医学产品的一部分，如手术缝合线。美国食品药品监

督管理局对其他设备预先核准，制定了组织工程支架第

一个也是最重要的规范，在当时被称为组织工程支架

[2]。然而在生物学上，外科手术缝线的设计并非为了用

于伤口愈合，而是有机地将组织维系在一起，然后以最

小的宿主反应降解并重吸收。组织生物材料重点要求生

物材料积极参与组织再生的过程，这是重中之重。

3. 通用生物相容性途径

通过对生物相容性现象的广泛分析，特别是考虑到

使用生物材料和相关产品后的临床结果，有可能确定一

种新的范例，在类属上将该范例定义为驱动宿主反应事

件的机制和决定最终结果的途径[4]。这里总结了其中

的关键点。

一旦生物材料接触到生命系统的组成成分——可能

涉及植入装置、组织工程构造体或药物输送系统，以下

三个事件会被同时触发：力学环境的干涉、生理环境的

干涉以及环境中的大分子（主要是蛋白质）在生物材料

表面的吸附。

在大多数情况下，蛋白质吸附过程和界面的任何重

组对后续事件只有微小的影响。主要的例外是那些界面

区域的重组导致构象改变的糖蛋白暴露，特别是有助于

组织形成3D ECM从而有益于形成的纤连蛋白[11]。某

些纳米粒子上的蛋白冠的形成可能会影响易位和内化，

并可能对纳米毒性、纳米基因毒性和免疫反应产生潜在

的、间接的影响，这也是非常重要的[12]。
然而，力学和生理环境的干涉引发了两种基本的生

物相容性途径：机械力转导和无菌性炎症。据推测，机

械力转导[13]与涉及机械刺激转化为生物化学信号的分

子和细胞的过程相关，是生物相容性的主要基线现象，

并且与组织工程和植入式设备相关。

一些众所周知的机械力转导的途径，如Wnt/β-catenin 
途径，与宿主对生物材料的反应有关。机械力转导控制

血流依赖性血管重构，并且主要负责宿主对血管内支架

和血管移植物的反应[14]。机械力转导在确定水凝胶中

的干细胞分化途径中发挥重要作用，特别是通过水凝胶

硬度的影响来看，机械力转导的作用更是不容忽视[15]。
机械力转导还基于颗粒和细胞膜之间的硬度差异影响纳

米颗粒内化[16]。下一部分将给出有关机械力转导如何

影响组织工程模板，并为干细胞分化提供主要驱动力的

一个例子。

进一步假设，生物材料诱导的无菌炎症（BISI）被

叠加在机械力转导上以指导和确定炎症与纤维化之间的

平衡。BISI机制的核心是无处不在的损伤相关分子模式

（DAMP），这些与损伤相关的分子模式和一些模式识别

受体（PRR）有关，是在生物材料与宿主成分接触的瞬

间出现的，是一种或多种炎性体的激活[17]。促炎症、

抗炎症和促纤维化途径都是可行的，其编排由DAMP的
性质和基质金属蛋白酶与基质金属蛋白酶的组织抑制剂

之间的平衡相调节，主要在ECM沉积和破裂之间，以

及最关键的，在M1和M2巨噬细胞之间。上皮细胞间质

转化也具有重要的潜在价值，它可以显著地改变成纤维

细胞，尤其是成肌纤维细胞的活性。正如下一部分所解

释的，炎症过程是控制组织工程中组织发育的关键。

微图形在生物相容性途径中并不重要。尽管过程可

能被认为是机械力转导现象的变异，但纳米拓扑结构可

能通过调节黏着斑形成，细胞骨架发育和整合素特异性

信号在细胞功能分化中发挥一定作用。比拓扑结构更重

要的是材料或构建体系结构，可能具有3D微尺度网格，

几乎可以肯定具有3D纳米结构的水凝胶，可用于组织

工程中干细胞的分化和各种功能[18]。

4. 特定情况中的组织工程生物相容性路径

4.1. 组织工程基质的机械力转导

在自然环境和组织工程系统内，机械力转导极大程

度上影响着干细胞的行为。Yim和Sheetz[19]曾进行过对

干细胞分化中力量依赖性的细胞信号转导过程的研究。

其中特别强调黏着斑、机械力敏感通道、细胞骨架收缩、

Rho GTP酶信号转导、钙信号转导和细胞核调节。这些
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力量依赖性系统包含许多不同路径的个体组成单元，包

括黏着斑装配初始阶段中黏着斑蛋白与踝蛋白的结合，

以及神经干细胞中的RhoA和Cdc42在神经发生中的激

活[20]。
在以“体外”生物反应器为基础的组织工程中，有

两种不同类型的力学信号影响干细胞行为。第一种是由

生物反应器的力学运作方式所施加的剪应力系统，主要

包括：转瓶生物反应器、旋转壁式生物反应器和灌流式

生物反应器[21]。骨髓间充质干细胞（MSC）在成骨和

软骨发生分化的主要剪切-应力驱动信号通路是丝分裂

原活化蛋白激酶。机械应力参与通路的激活和通路所依

赖的蛋白表达上调。虽然任何生物材料支架或模板的物

理特性，包括孔隙率，都对液体流体有一定的影响，但

它们并不是影响细胞剪应力的主要决定因素。第二种类

型是结构应力系统，这在静态培养的种子细胞构建中最

为常见。在静态环境下，静水压力导致生物材料表面和

细胞膜之间的应力转移[22]。这些介面中应力的精确性

对细胞的基因表达和它们定向的分化途径有很大影响。

这里所说的结构应力机制很可能反映了细胞生态位微环

境中干细胞-基质相互作用的一般过程，而最有可能影

响细胞命运的材料属性是基质硬度或弹性。具体而言，

MSC对3D水凝胶刚度的响应是通过结合在纳米尺度上

的配体重组在整合蛋白的调节下发生的。

这种情况与体内组织工程相似。大量证据表明，机

械应力在组织再生中的角色发挥与注射材料有关。心

肌组织工程就是一个很好的例子[23]。心肌的硬度和可

注射水凝胶之间存在的差异影响了相关的应力场。当

ECM纤维蛋白混合支架中含有心血管祖细胞时，其分化

受到支架刚度和水凝胶成分的影响。

4.2. 生物材料表面的蛋白质与干细胞分化

一个组织工程模板的首要性能指标是要能够再现靶

细胞的微环境，这并不是通过设计避免刺激蛋白质和细

胞活化的材料来实现的。组织工程以“体外”生物反应

器为基础，根据这一点，生物材料和蛋白质之间的相互

作用与生物材料表面如何在复杂、动态的“体内”生理

环境中反应无关。在“体内”生理环境中，后者影响前

者；而在组织工程中则恰恰相反：整个材料连同其表面

都浸润在一个人造的、含有细胞的仿生液体环境中，以

便诱导组织再生。因此，组织工程中的蛋白相容性是由

培养基的性质和生物材料表面状态来控制的，这样的表

面无论是天然还是经过修饰后都能影响靶细胞。这与生

物材料模板的结构也有很大关系，如果模板是多微孔聚

合物或陶瓷，虽然表面积可能会比较大，但真正进入结

构体内部的细胞中与材料表面建立直接联系的仅有一小

部分。因此，细胞的行为被细胞间的相互作用以及转导

效应（前文述及）所支配。现实情况是，用合成材料制

成的多微孔结构体鲜少能大量产出有效的再生组织，而

且与这种材料的精确特性的相关度不大。

由于培养基中通常含有血清蛋白，这些蛋白质在表

面上的非特异性吸附一般被看做细胞黏附与增殖的阻

碍。现阶段的一个重要目标是在刺激多种有生物活性的

信号转导过程的同时，最大限度地减少非特异性吸附。

尽管这可以在简单的二维（2D）平面上实现，但在3D
模板中还很少见。已有人尝试用理化方法来修饰表面，

如等离子处理法，但其对于蛋白质吸附和细胞黏附、增

殖的作用十分多变，通常每次处理都有不同效果[24]。
问题在于合成高聚物普遍缺少细胞附着点，而非特异性

蛋白质吸附又加剧了这种不足。

现在拟采用几种方法来解决这个问题。其中大多数

都涉及生物多聚体的使用，而不是合成聚合物，或水凝

胶、蛋白质/肽功能化材料以及更常见的几者的综合体。

生物多聚体有许多优点，然而尽管有些物质，如胶原蛋

白Ⅰ，能被重组成纤维状的矩阵形式，在这种形式下，

多肽链辅助细胞黏附与扩散，但并不是所有的物质都具

备这种能力。丝，一种在很多人看来极具吸引力的物质，

在大多数形态下都缺少供细胞附着的特定区域[25]。
具有更大现实意义的是开发水凝胶作为模板，可以

是合成的，也可以是天然的，特别是缀合蛋白水凝胶

[26]。利用合成聚合物，聚乙二醇可与多种蛋白质结合，

包括血纤蛋白原和胶原蛋白，此外还有许多胶原蛋白/
透明质酸/壳聚糖混合物及相似结构[27]。一个重要的问

题是，可以通过调整缀合物的成分来尝试优化机械性能

的细胞黏附模体的表现形式。

4.3. 炎症、免疫和纤维化的本质

传统观点认为宿主对植入材料的反应涉及急性炎

症、慢性炎症和纤维化，其中每个阶段的程度取决于诸

多因素。近年来，将这些事件视为免疫应答机制的连续

体的观点已成为一种趋势，特别是在组织工程中，有必

要考虑靶细胞表达的组织如何与复杂化学结构、并且同

时降解的模板进行相互作用。需要注意的是，这些事件

可以通过炎症小体、DAMP、无菌炎症和纤维化免疫学

的理论进展来进行描述[28]。对这个情况的一种理解来
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源于所谓危险模型的想法，以及20世纪90年代时用不

同的概念来代替标准的自我和非自我范式。此概念与最

近对无菌性炎症的观点一致，即炎症通常是发生在没有

任何微生物的情况下的物理或化学创伤的后果[17]。
无菌刺激引发炎症的机制有三种。第一种是一般感

知微生物内固有结构部分的PRR，有时称其为病原体相

关分子模式（PAMP），可通过类似于微生物和PAMP的
作用机制来激活PRR。第二种是指细胞内细胞因子和趋

化因子的释放以激活PRR下游的共同途径。白细胞介素

（IL）-1，包括IL-1α和IL-1β，可能是其中的关键介质。

炎性小体是先天性免疫系统受体以及由病原体和宿主蛋

白质的分子导致的炎症的传感器 [29]。第三种通常是由

与微生物识别无关的受体直接激活。有必要指出，几种

从坏死细胞中释放的内源性分子，如热激蛋白和核酸，

或存在于ECM中的内源性分子，如透明质酸和硫酸乙

酰肝素，都已被作为损伤相关模式分子报道。

BISI的一个重要问题是，对任何攻击做出反应的炎

症程度及其过程的时间特征将决定宿主反应，包括对降

解模板的反应。如果由病原体、坏死细胞或外源性刺激

物引起的炎症不明显，则反应将持续；如果炎症过度，

则可能导致慢性或全身性炎症。在纤维化免疫学中，指

导原则是在所有形式的纤维化中，炎症-免疫反应发生

在反应的最初阶段，以促进随后的纤维化过程，并且先

天免疫系统和适应性免疫系统的元素都参与其中[28]。
基质金属蛋白酶与其中的抵抗组织抑制剂之间的平衡可

能控制着ECM沉积与分解之间的平衡。

巨噬细胞，尤其是巨噬细胞的极化现象在这里受到

了最大的关注，特别是在生物衍生的组织工程模板中。

很明显，单核细胞和巨噬细胞是通过许多不同的机制被

添补和激活的，且它们的功能特性控制着组织修复和

纤维化[30]。早期促炎症表型通常被称为M1巨噬细胞，

可以调节相邻实质或基质细胞的增殖，或激活干细胞和

局部祖细胞。这些细胞主要显示为对IL-10和其他抑制

性分子有反应的抗炎症表型M2。

4.4. 拓扑和干细胞分化

干细胞分化为纳米拓扑结构的影响提供有力支持，

尽管纳米拓扑结构的参数、干细胞行为的可塑性和生化

因子影响等众多因素表明问题远未研究透彻[31]。影响

因素包括纳米结构的大小、形状及其间距和周期性，它

们能够控制表面的方向和接触形态。从2D结构转变为

与干细胞行为相关的3D结构并非无关紧要，恰恰相反，

它在实际的组织工程应用方面非常重要。当细胞包含在

凝胶基质中并且细胞形态能够显著变化时，刚度的影响

通常是不同的。细胞一般在2D基质中采取顶端-基底极

化，但干细胞在3D基质中并非如此。当基质中存在纳

米纤维结构时，这类特性得以改善，可用于控制干细胞

分化。当纳米纤维结构源于含有肽序列的自组装超分子

结构，且该肽序列能够提供化学信号和力学刺激时，这

些效应得以增强。在实际应用中，正是3D结构控制宿

主反应，如干细胞在纳米纤维结构凝胶中的分化。

5. 结论

通过本文对组织工程中现有生物相容性问题的简要

分析可明确得知，有必要开发新的方法以改善模板。模

板必须为靶细胞提供适宜的微环境以刺激其启动和促进

新组织的生成，并且为新组织和周围环境提供最佳的长

期应答，而遵循传统的生物相容性模型无法实现这些目

标。本文提出了一种不同的方法，首先阐释了通用的生

物相容性途径，然后将其运用至特定的组织工程应用

中。在对组织工程生物相容性理解透彻之前，这一方法

需要得到从业者更多的关注和详细的研究。
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